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ИНСТРУКЦИЯ
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые господа!

Вы приобрели инструмент Шведской фирмы «СТИЛЛЕ» ручной работы высшего качества.
При пользовании медицинским инструментом с целью соблюдения сроков гарантии на инструмент, а также продления срока его службы необходимо строго руководствоваться следующими нижеперечисленными требованиями:
1. Обращайтесь с инструментом осторожно. Это относится ко всем инструментам, но в особенности к инструментам, применяемым в микрохирургии.
2. Новые инструменты перед первым использованием должны быть очищены, проверены, смазаны и стерилизованы.
3. Осуществляйте очистку и промывку инструмента вручную или механическим способом, как можно быстрее после его использования. Не позволяйте посторонним частицам присыхать к инструменту.

4. Если очистку невозможно произвести немедленно, то храните инструмент в соответствующем растворе. Запрещено использование простой воды. Пользуйтесь дистиллированной водой.
5. Не подвергайте инструменты длительным механическим нагрузкам, так как это может привести к их повреждению и возникновению коррозии. При хранении раскладывайте инструмент по порядку и не сваливать его в одну кучу. Инструменты с храповиками и замками должны храниться в открытом положении. Тяжелые инструменты храните внизу, а легкие наверху. Нельзя класть инструменты для микрохирургии один на другой.

6. Вода и пар, используемые для очистки, дезинфекции и автоклавирования, могут содержать соли, металлы и различные минералы, которые приводят к коррозии и обесцвечиванию. Обязательно проверяйте качество воды. Жесткая вода должна проходить процесс смягчения. Рекомендуется производить окончательное ополаскивание инструмента дистиллированной водой.

7. Строго следуйте инструкции производителя при использовании дезинфицирующих и моющих средств. Очень важно соблюдать правильную дозировку моющих средств, которая зависит от степени загрязнения инструмента и качества воды.

8. При очистке используйте только предназначенное для данного случая моющее средство. Соблюдайте инструкцию производителя. Рекомендуется осуществлять ополаскивание дистиллированной водой. Тщательно высушивайте инструмент.

9. Если при очистке используется ультразвук, то инструмент должен быть открыт и полностью покрыт моющей жидкостью. Тщательно ополосните инструмент дистиллированной водой. Насухо вытрите весь инструмент. Соблюдайте инструкцию производителя.

10. Проверьте инструменты на наличие частичек грязи, царапин, трещин, коррозии и обесцвечивания.

11. Проверьте работоспособность каждого вида инструментов:

· Ножницы – проверьте режущие кромки, лезвия должны плавно и мягко заходить друг на друга, опробуйте ножницы на материи или марле;
· Иглодержатели – проверьте бранши на износ или повреждения, а также, чтобы кремальеры срабатывали без напряжения;
· Васкулярные зажимы и клипсы – проверьте бранши на износ или повреждения, а также, чтобы кремальеры срабатывали без напряжения;
· Кусачки – проверьте режущие кромки и опробуйте их на толстом листе бумаги;
· Долото – проверьте остроту кромки.
12. Используйте только специальные щетки для инструментов. Запрещено использование стальных щеток.
13. После очистки, смажьте инструмент в местах соприкосновения металла с металлом. Желательно использование инструментальное масло компании «СТИЛЛЕ». Температура возгорания масла должна быть более 135 градусов С. Наносите только небольшое количество инструментального масла на поверхности, которые соприкасаются во время использования (лезвия ножниц, замки биксов, кремальеры, шурупы). Удалите избыток масла, чтобы избежать образования жирных поверхностей и образования жирных пятен на упаковке для автоклава. Если вместо инструментального масла используется смазочный материл на водной основе (водорастворимый), то смазка должна быть разбавлена дистиллированной водой. Соблюдайте инструкцию производителя.
14. РЕКОМЕНДУЕТСЯ стерилизацию инструмента производить методом АВТОКЛАВИРОВАНИЯ. Соблюдайте инструкцию производителя при АВТОКЛАВИРОВАНИИ. Во время автоклавирования инструменты должны быть открыты, чтобы пар получил доступ ко всем частям инструментов.

15. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ производит СТЕРИЛИЗАЦИЮ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ, так как высокая температура может повлиять на качество металла.

16. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ производить СТЕРИЛИЗАЦИЮ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА ИНСТРУМЕНТОВ, ПОКРЫТЫХ ЧЕРНЫМ ХРОМОМ. Новые инструменты перед первым использованием должны быть очищены, проверены, смазаны и стерилизованы.
17. Для ремонта инструментов обращайтесь только в специализированные ремонтные

и сервисные пункты обслуживания или к Эксклюзивному импортеру. Например, заточка ножниц должна производиться специальным методом, в противном случае лезвия могут быть повреждены. При не правильном ремонте или обслуживании инструментов, компания «СТИЛЛЕ» приостанавливает свои гарантийные обязательства!

ГАРАНТИЯ

Компания «СТИЛЛЕ» предоставляет гарантию на ручной хирургический инструментарий, основываясь на качестве материала и высоком уровне изготовления инструментов в течение 10 лет после покупки инструмента и гарантирует его замену или ремонт бесплатно, если будет выявлено, что повреждение произошло по вине производителя или из-за некачественного материала.

Гарантия предоставляется только при следующих условиях:

· инструмент использовался строго по назначению;

· хранение и обращение с инструментом производилось надлежащим образом;

· заявка на замену или ремонт должна быть подана в письменном виде в течение 30 дней после возникновения повреждения.

Каталожный номер инструмента: _______________
Количество инструмента______шт.
Официальный эксклюзивный импортер в России и странах СНГ
ООО «МЕДЭК Инструмент Групп».

121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, стр. 1, помещение 1, комната 8.

Факс авт. (095) 931-57-14

Тел./факс: 755-55-72, 762-09-30.
